
ボールバー診断 (%)

BE2600007 ｵｰｸﾏ MB-5000H(160840)XY 360deg 100mm 校正済み 20260618-142943
オペレータ: nis 機械: MB5000H
日付: 2026-6-18 14:29:43 QC20-W: 0RJH94, 最終の校正: 2026-06-12

33% 直角度

34.8µm/m
14% スケールミスマッチ

-2.8µm
9% 反転突起 X

40.4µm
3-0.9µm

8% バックラッシュ X
40.9µm
30.9µm

6% ガタ X
40.5µm
30.7µm

位置決め許容範囲 39.1µm
最適化半径 99.9936mm
真円度 5.8µm

実行 1 

実行 2 10.0µm/目盛
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